       Berendezés: ........................................................ Fantom:  ......................................................... Hónap: .................................. Év……..…: ................
AEC ellenőrzési adatlap

	
Beállított paraméterek:
anód/szűrő: ........................................ mód: .............................................................. mezőméret: .............................
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Vissza- jelzett
	nap
	mAs
	t (ms)
	U (kV)




